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При пользовании таблицей следует иметь в виду, что на качество 
снимков большое влияние оказывают такие факты, как фактическое 
напряжение сети в момент включения, рецепт проявителя, режим 
проявления, а также качество рентгеновской пленки. Поэтому в слу- 
чае отклонения этих условий от оптимальных, выдержки приходится 
удлинять. 


ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 


Смена предохранителя. Для смены сгоревшего предохранителя 
нужно отвинтить 4 винта на нижней части поворотного кронштейна 
и вынуть панель с предохранителем. 


Смазка аппарата. Смазку подвижных и трущихся частей аппа- 
рата следует производить лишь тогда, когда в результате длитель- 
ной эксплуатации нарушается бесшумная и легкая работа штатива. 
Для смазки штатив следует разобрать. 

“Цилиндр с пружиной разбирать не рекомендуется, так как пру- 
жина в цилиндре находится в напряженном состоянии и при не- 
осторожной разборке может причинить повреждения. 


Регулировка уравновешенности. Восстановление нарушившейся 
со временем уравновешенности блок-трансформатора производится 
в следующем порядке: 

снимается блок-трансформатор со штативом, при этом дуга шта- 
тива должна быть в крайнем верхнем положении; 

отвертывается стопорный винт (рис. 2); 

выбивается ось (3); 

приподнимается верхний швеллерный рычаг параллелограмма; 

снимается крюк пружины с оси, за которую он был зацеплен; 

придерживая гайку пружины, видимую в окне цилиндра, при 
помощи стерженька или гвоздя (вставляя его в отверстие гайки), 
повертывается крюк на несколько оборотов по часовой стрелке; 

собирается штатив, укрепляется блок-трансформатор и прове- 
ряется уравновешенность; если уравновешенность не достигнута, то 
всю операцию следует повторить. 


Удаление мелких пузырьков воздуха из бака. В процессе экс- 
плуатации следует регулярно следить за появлением внутри бака 
пузырьков воздуха, т. к. это свидетельствует о нарушении герметич- 
ности. Для проверки блок-трансформатор следует снять со штатива 
и потрясти его в руках, держа выходным окном вверх. При нали- 
чин в баке пузырьков, они появятся под целлулоидным окном. 


Удаление мелких пузырьков из бака производится в следующем 
порядке: 

снимают с блок-трансформатора вилку, предварительно отвин- 
чивают боковые заглушки вилки, имеющие по два отверстия для 
удобства отвинчивания; 

снимают две боковые кришки бака, при этом отвинчивают по 
два потайных винта с каждой стороны; 

ставят блок-трансформатор выхоодным окном вверх; 
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Технический паспорт 


На рентгеновский дентальный аппарат 5Д-1 
Мо 23 
Выпуск— 222 месяца 1967 г. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


1. Номинальное напряжение сети ................ 220 в 
2. Номинальная частота... 2 ПР 50 гц 
3. Номинальное рабочее т на трубке ооочень: ОО ке маке. 
4. Номинальный анодный ток 7 м қ Я. 
5. Рентгеновская трубка 2.4 ЖА 22 № УТУ 
6. Фактический анодный ток данной трубки при 9208...... > мА 
7. Размеры оптического фокуса трубки .... 2... .0,8Х0,8 мм 
8. Ручное реле времени на 6 сех с точностью до 0,1 сек .... —_ 
9. Поле облучения с диафрагмой на и НЫ 
10 см диаметром 4 см... В - 
10. Расстояние от фокуса трубки до вершины. тубуса. сы аъ 9 см 
11. Мощность, Пе из сети при номинальном режиме — 
1,3 ква о о ЕЕЕ 
12. Мощность дозы ‘неиспользуемого рентгеновского излучения 
при номинальном режиме и шш закрытом выходном окне--не 
ое ШЗ 10 микро 
рентген/сек 


13. Плавкая вставка предохранителя наба . 


КОМПЛЕКТАЦИЯ 


Блок-трансформатор с вилкой.............. 
Настенный штатив с панелью управления бор 
Ручное реле времени ... . ша 
Комплект деталей для крепления. аппарата к стене: 

а) штыри для вмазки в стену 

б) гайки фасонные . 

в) шайбы под фасонные гайки . =. 
‚ Запасная плавкая вставка ................ 
. Запасная сигнальная лампа ... сы ық в өй. 
. Описание и инструкция по эксплуатации | 
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Дентальный аппарат 5Д-1 № изготовлен в соответствии 
с чертежами и выдержал контрольные испытания на соответствие 


техническим условиям и ГОСТ 7258-54. 


аппарата гарантируется в течение одного 
тацию, но не более двух лет со дня от- 
‚ при о соблюдения правил экс 


Нормальная раб 


| 
98—25 0%-%е 0'9—0'$ изооди Ки ч94с 


“2-81 (6-07 безе моде омннодој 
Сес 65—11] 0—0 иміагх и мпєәад 
ук бд | ум блох | үн с9 
озкод и со Іо әәнәй 
та НН НННП ВОН = НОЯИИНО 1199.00) 
мәә ']0л0Ј 


хантонв кгг иналада елждао а 


ВЕ ви и па иде ЫЬ тантала Љиља левитов опата ли 


‘этаопоеи мохоэь 

“ИНХӘ1 Я НРЕРЯА втефение озлоннеи мол ичнџоне иихоэничяеф ‘9 002 
иди вомол ханионе ханһигері си ихжәїічя чнезвял эпигоел Я 

'ијез иинэжебиен иончиви4он иди и (елноип 

-УП РПИШ ЕОІӘРОРЯ ИЈЋОЏ 240Л1 ЕПЈОМ) жә 21—0] иинволооеа ион 

-эА^хоф иди виножогзогој. олоняиви4он яотнеипеи хічиоойєя чомлино 
Ханое КШТ РНРІИҺЈӘР. ииписоџоме впиговрі әжин кризетоној] 


ИИПИЕОПОУЯЕ УПИИКЗУЕ 


‘ИШӘ? 10 ГОЯЮСИ иоволоз члинипзозто и «“гичя» эинэжок 
-оп а чколевошуча иоволад игәәяәйәп ЧАпэпо4и киненохо эиэо] ] 
'кмолпномомо ән пиг хизАаП эиялоАэи4и ‘втнэипен и 
чедеше оләтпогвһошуя ‘епии омодм ‘инэмэдя огод впояови Книл ев 
‘иәһАи стиногчтед ен оАнжогонпочило4и Анодоло я воячтикепА ОНЖПОП 
віріршір винәһошия виэдя оя 'момино зошеточеиоди 'опијр 
члАним с ээнэм ән яч4эдэц 
«лего емиино олоижеях экэоп тэАгеио втевиие их5Адлэдэци эинеж 
»одеи оя о1 ‘ткігоп чомиино охагохоэн члеиэпо вэхэЛоэал икэЯ 
сәгә Аяпоня отАяочэдн ен иэитежен ЯОМИНӘ илзовениоди 
«ихмждопча номипохоози оп иномода әгәй илооате 
:зиножоџгопџ вуиино БИГ эоиэл9 
-әй а етнэипеи ончгэтиэонло долеидофэоне@41-хоко чтияонелол 
«иза» зиножогоп 9 чгогевошуая иоволоо чияетрон. 
:Ахгәғоа сАнякээпегт я епоподи оловолоз Аяшия чтивошуя 
‘Эва 
-оп мәшоітәго 8 колитояғиойи эледение ен яохиино динонгошаа 


ауауШшуУ ҰН \У109Уа 


(хожино 
ичнооди) имногш иомовонојтноф кинрнићовове иэ1Аш ӘЖ иги мон 
-омоолни М э енвамЕ итокоџ ии винэБАгЕиИ, оломовонојзлнод эивиген 
алидоводи онжАн вледеше ииневошуя ийүү чапнАхәә 0-І ен лед 
-Ешір члипошма и инәмәйя экэ4 илоэяе$ ‘“«` гия» эинэжогоин я игәнеи 
агэлевошучя ионојод чличелооп омигохооэн 01016 вит 'зиноћошиа 
эоноо4и илоэяио4и 1эАПэио етефепие ежетнои ЕИНЕҺНОЯО ог2ој] 

"лоіния имчндопојо колоктподире ехиел ЕРНПИЯРН вЕРУто 
ОП винеяивнияе$ эиэо]] 'иомивЈ ионџимен вэтэвииэдуе= и имгиа 
иомивојоовх ИЈАП Амаокгол я Водэвияелоя долеидофэоне41-хоиа 


у 


| ‘дэцие 9 
ен ихлавтоя иохяеии әгия я Лінтіре оАнии4еяе 1әәии једеш 
‘в Чотви4офоне4-хого 10 и ] иин 
-Е0122ғ4 ен АпнАхээ я нәлінәйойяии 0[ тэепичяеан эн ‘энуо моншох 
-ая иопнияо полмадиве иди ‘емео иянэло ғәйәһ олошовминоди ‘ете4 
-РШІР кинәһќиєи озомовонојтнод олоиэА5акопоиэн. 19501 члоонтоу| 
“ИХ0Л6041 вәоќхоф 
10 №2 6 иинволоов ен ЕОІИПОХЕН Ей4ОІРдІНӘП-Р2АЛ0Л1. внитдод 
о р модломвиц винэвАиоо экон зопллам #2 01 
иинвогоовра монодхмоф ен иоичеафеий о тэезивэноэдо тедени\у 
гром еЧ огохо члооншои итә? ғи 1эвиоэдлои 1е4еииу 
`во1о ви вле4аецие епохча иониһийи вочтиав 
чэжой олћ ‘едотеиаофонеа1-хого чодлодоц и ияоАй1 иомовонолнод 
АмеАдлодоц чтвяеча 1Алои иви хе чаиилоАногон ‘19я194э4дэи зихјодохм 
зогод и мем еож лег ихмждошча эанчкэтиги ээгоч чалАнии с эчижех 
моћ 'ошећ ӘН колокдолаоп Енќмә? 9 озкод эн отчлоонакэтиии ИМИН 
иой4огоя иди “иинәһошия эмижэ моннәләйяохарам-ондоіяои в 
А100е4 оАначдодџон чозећ 0 зиноћој я тэвяивэноэоо теаепиу 
"и 902590 имедэмева оллоф иихээвилио вешоэии '06-7И14% 0 
иги (с од ецит ехоАа1 кемовоноллнод внеяодилнойо этеаецие Я 
"ИЛӘ? илзоншом 10 ӘЖИРІ РЕ ‘9 055 виновен олончивниион! 10 
кочтевиито тэжои зодолом ‘итээ киножка пен киноћене оломоэвитуеф 
10 іконяре мол ичнгоне и әхолб1 ен эинэжьиен '4192 я оннэзо 
-Пэдэопэн кәгәвһошия долеидофонедај ичняеи о1һ "мој 2 ИЕЕЯО Я 
'олдопоеп момооћинхој я онвЕРУА етедеиие ОШОННРГ ЕИШ 9 00: 
ии мој олонџоне эинэвенЕё зомдопилхеф ‘Уи 609 ОП 64010 хвизь 
-э4и я колошозгом аоледеше ханьии$е4 ихот эчнпоне “400А61 хиуэ 
-нонәлінәй хилоидэлуедех иинзногијо эиятопэкоя ‘оленто ‘ри / Хо1 
ичнионе ичнчгенимон ‘ончивииэзяем эх (0 змодал ен зиножвашен 
товаићопоаоо тедепие 2 055 и1ээ ииножкапџен ионагениион ий 
"Пг ос иололовћ и 9 055 моиножваџен ичняиениион 2 вхо ОЛОН 
-номодоп излоз Химоопидамоге 10 эинетии ен. нетивээе4 теаециу 


ЗІЧННУТ ЧИХОЗҺИНУХЗЧІ. аняоноо 


‘9199 сАТПОГВ 1 
-ип а оннонлоподоопон вотэевошуя едојеидофонедл олоняеил ву1ои 
-00 Ккенћиадојј 'ијоз кинәжейшен кинезодилуеа4доя и вхот олонпоне 

нинечодиг Ко ‘эхоА4т ен кинәжейшен ичяодигАлэ4 5э9 ірібришү 
'киножЕ пен 04070319! и ЕИНӘҺЛІГЕИ 

ошояояонәлінәй олоиэАзакопоиен иинэшон1о я нозепогоо 1е4епиу 
и 0001 ОП “дои иэняодА пен элоэчя ен и 0,08 зогод эн изоонжета 
ионаголизонло иди 5 „се-- оп 0 10 ехАпеов олэтоежАахо э4Аледэн 

-мәл иди хкинәїпәиоп хаиа4яе$ я 1910024 вии нетивоэеа једеш 
'пожолдоћ ИІЯНҺОЯОНВІӘА э иия1о1эя100) Я ИИРИИРЈ о 

мәйіті хамәрячерия ишомон иди энэло м волэАдиной іреу 
'аомиино хмаилоошоћ И 

ханоАе кинәнгошчя вип нопеневнџоди |-176 іріршір ичнакен 


ҮЖИІОИЯАЗІЯУАа УХ БҮТІЯО 


Штыри для крепления аппарата должны быть укреплены в стене 
таким образом, чтобы из стены выходила резьбовая часть штыря 
длиной 45--48 мм. Штыри укрепляются в кирпичной или бетонной 
стене посредством вмазки. 

Вблизи места закрепления аппарата на расстоянии не более 1,5 м 
должна быть смонтирована настенная розетка для питания аппа- 
рата от сети с напряжением 220 в. Разрешается также наглухо при- 
соединить аппарат к сети, сняв вилку на конце сетевого шнура. 
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Рис, 4. Схема установки дентального рентгеновского аппарата 5Д-! 


Перед окончательным закреплением штатива к стене следует 
подключать провод заземления одним концом под винт с обратной 
стороны настенного кронштейна, а другим — к имеющемуся зазем- 
лению. 
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УСТРОЙСТВО АППАРАТА 


Общий вид аппарата дан на рис. 2. Аппарат представляет собой 
блок-трансформатор, укрепленный на настенном штативе. 

Блок-трансформатор (5) состоит из трансформатора высокого 
напряжения и рентгеновской трубки, помещенных в стальной за- 
паянный бак с трансформаторным маслом. Бак является одновре- 
менно ярмом магнитопровода. 


Рис. 1. Электрическая схема аппарата 5ДІ: 

а — блок-трансформатор; в — панель; с— сеть 220 в; 

к — колодка; А — сопротивление; л — сигнальная лам- 
па; р — розетка реле времени 


Два маслорасширителя, расположенные на торцах бака, обеспе- 
чивают компенсацию изменения объема масла, вызванного его 
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